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1 Consignes de sécurité de base 

1.1 Respecter les indications de la documentation 

 

 Lire attentivement le document avant l'installation. 

1.2 Formation du personnel 

Le produit ne doit être installé que par un personnel qualifié utilisant du matériel de 
fixation approprié. 

1.3 Déballage et vérification 

Retirer le produit de son emballage et enlever le matériel d'emballage. Vérifier que 

toutes les pièces livrées sont présentes et intactes. 

 

Contenu de la livraison / Accessoires de série : 

• Rampe d'accès 

• Guide d'installation 
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1.4 Installation 

INFORMATION 

 

• Les travaux préparatoires nécessaires sont décrits dans les ins-

tructions d'installation respectives du pont de pesée. 

1. Ancrer les plaques de base dans le sol à l'aide de matériaux de fixation appropriés. 

 

2. Placer le pont de pesée avec les pieds réglables dans l'évidement des plaques de 
base (la distance A entre le plateau de pesée et la rampe d'accès doit être d'au 
moins 2 mm). 
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2 Dessins 
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